Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amaca, gaz yakan cihazların kullanımında doğabilecek tehlikelere karşı evcil hayvanlar ile insanların can ve mal güvenliklerinin sağlanması ve enerjinin korunumuyla ilgili alınması gerekli tedbirleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik;

a) Yemek pişirme, ısıtma, sıcak su elde etmek, soğutma, aydınlatma veya temizlik amacıyla kullanılabilen ve normal su sıcaklığı 105 oC’yi aşmayan gaz yakan cihazlar ile bu yakıcılarla teçhizatlandırılmış ısıtıcıları,

b) Ticari amaçla ayrı pazarlanan ve gaz yakan cihazlara monte edilmek üzere tasarımlanan veya bu tip bir cihazı oluşturmak üzere bir araya getirilen basınçlı yakıcılar dışındaki güvenlik aygıtları, kontrol aygıtları ve düzenleme aygıtlarını kapsar. 


c) Endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere tasarımlanan cihazlar bu yönetmelik kapsamına dahil değildir.
 



Hukuki Dayanak


Madde 3-  Bu yönetmelik;


08.01.1985 tarih ve 3143 sayılı “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun”, 23.2.1995 tarih ve 4077 sayılı “Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun”, .................... tarih ve ........... sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın  Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”. 10.6.1930 tarih ve 1705 sayılı “Ticarette Tağşişin Men”i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun” uyarınca hazırlanmıştır.


Tanımlar


Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;


Bakanlık 
: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını

Müsteşarlık
: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

Komisyon            : Avrupa Topluluğu Komisyonu 

Ürün

: Teknik düzenlemesinde CE Uygunluk İşareti İliştirilmesi öngörülen      




   Gaz yakan cihazları,


Temel Gerekler : Ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını,


Üretici : Gaz yakan cihazları imal eden, ıslah eden veya cihaza adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendisi imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde,üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi:Türkiye’de yetkili bir temsilcisinin bulunmaması halinde ise ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Standart: Uzlaşma ile kabul edilen, yetkili bir kuruluş tarafından onaylanan ve uzun süreli ortak kullanımda ürünle ilgili kuralları, özellikleri veya işleme ve üretim yöntemlerini belirten; uygulandığı ürüne, işlem veya üretim yöntemlerine göre terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme ve/veya etiketleme gereklerini içeren, belirtilen şartlar altında en uygun kaliteyi elde etmeyi amaçlayan ve uyulması ihtiyari olan dokümanı,

Teknik Düzenleme: Bir ürün veya ürün grubunun özelliklerini, işleme veya üretim yöntemlerini, idari hükümler de dahil olmak üzere belirten, ürüne, işleme veya üretim yöntemine uygulanan terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme ve/veya etiketleme gereklerini ve uygunluk değerlendirme işlemleri ile ürüne ilişkin diğer hususları içeren ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

Piyasaya Arz: Ürünün tedariki ve/veya kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

Yetkili Kamu Kuruluşu: Ürün veya ürün grubu itibariyle mevzuat hazırlamaya, yürütmeye ve ........ sayılı  “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun “ hükümlerini kendi görev alanlarına giren ürün veya ürün grubu itibariyle uygulamaya yasal olarak yetkili bulunan kamu kuruluşunu,

Uygunluk Değerlendirmesi: Ürünün, teknik düzenlemeye ve/veya standard uygunluğunun test edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Ürünlerin; ......... sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun“ çerçevesinde, ilgili teknik düzenlemelere ve/veya teknik düzenlemelerde atıfta bulunulan standartlara, ilgili teknik düzenlemelerin bulunmadığı hallerde, ulusal veya uluslar arası standartlara uygunluğunun test edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyette bulunulan, özel veya kamu kuruluşunu,


Onaylanmış Kuruluş: Uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, yetkili kamu kuruluşu  tarafından belirlenerek, Müsteşarlıkça adı, adresi, görevlendirildikleri modüller ve uygunluk değerlendirmesi yapacakları ürün veya ürün grupları komisyona bildirilen ve bu bilgiler ile birlikte kimlik kayıt numarasının Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasını müteakip en geç otuz gün içinde yetkili kamu kuruluşu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ........ sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” da ve ilgili teknik düzenlemede belirtilen esaslar çerçevesinde görevlendirilen ve görevlendiren kuruluşa karşı sorumlu olan özel veya kamu kuruluşlarını,


Uygunluk İşareti: Bir ürünü, teknik düzenlemelerde yer alan gereklere veya teknik  düzenlemelerde atıfta bulunulan standartlara uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,


Modül: İlgili mevzuat gereğince uygunluk işaretinin ürüne iliştirilmesi için izlenen yollardan her birini,


Tip: Üretilmesi planlanan ürünü temsil eden ürünü,


Teknik Dosya: Ürünün, ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve tasarım, üretim ve ürünün işleyişi aşamalarından bir veya birkaçını içeren dosyayı,


Nihai Ürün: Kullanılabilmesi için başka bir işlemden geçmesi gerekmeyen ve doğrudan kullanım amacıyla imal edilen ürünü,


Son Ürün: Aynı teknik dosyaya göre imal edilmiş ve belgelendirilmiş ürünlerin en son üretilenini,


Gaz Yakıt: l bar basınç altında 15( C sıcaklıkta gaz haline bulunan her türlü yakıtı,


Gaz Yakan Cihaz: Yemek pişirme, ısıtma, sıcak su üretme, soğutma, ışıklandırma yada temizlik amaçlı 105( C yi geçmeyen, normal su sıcaklığında kullanılabilir gaz yakıtlı ürünlerdir. Bundan böyle “cihaz” veya “cihazlar” olarak adlandırılacaktır. Basınçlı yakıcılar ve bu yakıcılar ile teçhizatlandırılan ısıtıcılar da bu cihazlardandır.


Teçhizat : Ticari amaçla ayrı pazarlanan ve gaz yakıtlı cihazlara monte edilmek üzere tasarımlanan yada bu tip bir cihazı oluşturmak için bir araya getirilen basınçlı yakıcılar ile donatılan ısıtıcılar ve basınçlı yakıcılar dışındaki güvenlik kontrol aygıtlarını ve kısmi montaj ve düzenleyici aygıtları,


Cihazın Normal Kullanımı: Cihazın, kullanım ve montaj kılavuzunda belirtilen esaslara uygun olarak doğru monte edilmesi ile gaz yakıtın basınç ve kalitesindeki normal değişimler çerçevesinde hizmete sunulması ve kullanımını,


Seri Üretim: Belirli bir süre aynı imalat prosesiyle yapılan üretimi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Teknik Düzenlemeler, Teknik Düzenleme

Bildirimleri, Uygunsuzluklar ve Önlemlerin Bildirimi


Genel Hükümler


Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazlar ve teçhizat EK I’de ifade edilen koşullara uygun olarak imal edilecektir.


Yetkili Kamu Kuruluşu bu yönetmelikte belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinin de arasında bulunduğu tüm yönetmelik hükümlerine uyarak Madde 11 de düzenlenen CE işaretini taşıyan cihazların piyasaya arzedilip hizmete sunulmasını yasaklayamaz,sınırlayamaz, engelleyemez.


Teknik Düzenlemeler


Madde 6- Bu Yönetmelik kapsamında üretilen gaz yakan cihazların; ilgili teknik düzenlemeler ve/veya teknik düzenlemelerde atıfta bulunulan standardlara, ilgili teknik düzenlemelerin bulunmadığı hallerde ulusal veya uluslar arası standardlara uygunluğu durumunda Madde 5’de belirtilen koşulları karşıladığı kabul edilir.   


Yetkili Kamu Kuruluşu; Madde 5’de sözü edilen gerekli koşulları karşıladığı kabul edilen ve l’inci fıkrada adı geçen ulusal standardların metinlerini Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona iletir. Komisyonda gerekli koşulları karşıladığı varsayılan bu ulusal standardları Madde 7 deki hükümlere göre diğer üye devletlere bildirir.

Teknik Düzenleme Bildirimleri


Madde 7- Üye devlet veya Komisyon Madde 6’da değinilen teknik düzenlemelerin Madde 5’de adı geçen koşulları karşılamadığı kanaatine varırsa, konuyu gerekçeleriyle birlikte bundan sonra “Komite” olarak adlandırılacak olan Daimi Komite’ye iletir. Komite gecikmeksizin görüş bildirir. Komitenin görüşü ışığında, Komisyon Madde 6’da ifade edilen teknik düzenlemelerin geri çekilmesinin gerekip gerekmediğini üye devletlere bildirir.


6’ncı maddenin 2.inci fıkrasında ifade edilen bildirimin alınmasından sonra Komisyon Komiteye danışır. Komitenin görüşü üzerine, Komisyon ulusal teknik düzenlemelerin uygun görülüp görülmediğini üye devletlere bir ay içerisinde bildirir. Eğer uygun görülürse üye devletler bu teknik düzenlemenin referans numarasını yayınlar ve Komisyon da bunları Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesinde yayınlar.

Uygunsuzluklar ve Önlemlerin Bildirimi

Madde 8- Yetkili Kamu Kuruluşu, CE işaretini taşıyan ve normal kullanılan cihazların; kişileri, evcil hayvanları veya malları tehlikeye attığını tespit ederse, bu cihazları piyasadan çekecek, bunların piyasaya sürülmesini yasaklayacak yada sınırlayacak önlemleri alır.

Yetkili Kamu Kuruluşu, bu maddenin l’inci  fıkrasındaki önlem kararını gerekçeleri ile birlikte, özellikle uygunsuzluğun aşağıdaki nedenlere bağlı olup olmadığını Müsteşarlık aracılığıyla derhal Komisyona bildirir.

a) Madde 6 nın l.’inci fıkrasında ifade edilen teknik düzenlemelere uymadığında Madde 5 de söz edilen gerekli koşulları karşılamada cihazın başarısızlığı,

b) Madde 6 nın l.’inci fıkrasında ifade edilen teknik düzenlemelerin hatalı uygulanışı,

c) Madde 6 nın l ’inci fıkrasında ifade edilen teknik düzenlemelerdeki yetersizlik,

Komisyon ilgili tarafların görüşlerini mümkün olduğunca çabuk alarak bu maddenin 1’inci fıkrasında belirtilen önlemler komisyon tarafından doğrulanırsa; Komisyon bunu önlemi alan üye Devlete ve diğer Üye Devletlere derhal bildirir.

Bu maddenin 1’inci fıkrasında belirtilen önlem kararı teknik düzenlemelerdeki yetersizliklere istinaden alınmışsa ve üye devlet aldığı önlemi sürdürmekte kararlıysa, komisyon ilgili taraflara danıştıktan sonra konuyu iki ay içerisinde komiteye getirir ve madde 7’de sözü edilen işlemleri başlatır.

CE işaretini taşıyan bir cihaz uygun değilse, Yetkili Kamu Kuruluşu İşareti veren üye ülkeye karşı gerekli önlemi alır. Durumu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve diğer üye devletlere bildirir. Komisyon işlemlerden ve bunların sonuçlarından diğer üye devletleri haberdar eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunluk Belgeleme Usulleri, Onaylanmış Kuruluşların Tayini, 

CE Uygunluk İşareti, CE İşaretinin Uygunsuz Kullanımı

Uygunluk Belgeleme Usulleri


Madde 9- Seri üretilen bu cihazların uygunluğunun belgelenmesi usulleri aşağıdaki şekilde olacaktır.

a) EK  II’ nin 1’inci maddesine göre AT Tip Onayı

b) Cihazların piyasaya arzından önce üreticinin seçimine göre aşağıdaki yollardan birisini seçerek izleyecektir. 

1) EK  II’ nin 2’ inci maddesine göre AT Tip Uygunluk Bildirimi

2) EK II’nin 3’üncü maddesine göre AT Tip Uygunluk Bildirimi (Üretim Kalite Güvencesi)

3) EK II’nin 4’üncü maddesine göre AT Tip Uygunluk Bildirimi (Ürün Kalite Güvencesi)

4) EK II’nin 5’ inci maddesine göre AT Doğrulaması,

CE işaretini taşıyan cihazlar, özellikleri itibarıyla diğer yönetmelik kapsamına da girerse, o yönetmeliklere de uygun olmak zorundadır.

Bununla beraber yönetmelikler, üreticiye bir geçiş süresince hangi teknik düzenlemeleri uygulayacağı konusunda bir seçme imkanı verirse, üretici CE işaretini verilen hangi yönetmeliğe uyduğunu belirtecektir. Bu durumda, yönetmeliğin gerektirdiği ve cihazın beraberinde verilen dökümanlar Avrupa Topluluğu Resmi gazetesinde yayımlandığı biçimde verilmelidir.

Onaylanmış Kuruluşların Tayini

Madde 10- Bakanlık Madde 9’daki işlemleri yürütmek için görevlendirdikleri onaylanmış kuruluşları ve görevlerini Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir. Komisyonda bu kuruluşlara verdiği kimlik numaralarını bildirir. Ayrıca Komisyon, bu organların bir listesini ve onlara verdiği kimlik numaralarını Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesinde yayımlar . Aynı Onaylanmış Kuruluş başka bir görev için görevlendirildiğinde onay numarası ile beraber Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirilir.

Yetkili Kamu Kuruluşu; onaylanmış kuruluşları seçmede EK V’deki kriterleri uygular. Uyumlaştırılmış standartların koyduğu değerlendirme kriterlerine uygun onaylanmış kuruluşların EK V’ de verilen kriterleri yerine getirdiği kabul edilir.

Yetkili Kamu Kuruluşu; onaylanmış kuruluşun bu maddenin 2’inci fıkrasında sözü edilen kriterleri artık karşılamadığını tespit ederse, onayı iptal ederek durumu derhal Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona ve diğer Üye Devletlere bildirir.

CE Uygunluk İşareti

Madde 11- EK III’ e göre düzenlenen CE Uygunluk İşareti ve tanımlar; cihaza görülebilir, kolayca okunabilir ve silinmez bir şekilde takılır. Tanıtım etiketi yeniden kullanılmayacak şekilde tasarlanmalıdır.

CE Uygunluk işaretinin anlamı ve şekli itibariyle üçüncü tarafları kandırmasına imkan verecek işaretlerin cihazlara takılması yasaktır. CE işaretinin görünüşünü ve okunuşunu etkilememesi koşuluyla diğer işaretler cihaza veya tanıtım plakalarına eklenebilir.

CE İşaretinin Uygunsuz Kullanımı

Madde 12- Madde 8’deki hükümler saklı kalmak kaydı ile Yetkili Kamu Kuruluşu CE işaretinin usule aykırı verildiğini belirlerse, üretici ürünün CE işaretiyle ilgili hükümlere uymasını ve ihlalin sona ermesini sağlamak zorundadır.

CE İşaretinin kullanımının usule aykırılığı devam ederse, Yetkili Kamu Kuruluşu söz konusu cihazın piyasaya arzını kısıtlayacak veya yasaklayacak önlemleri ya da madde 8’deki işlemlere uygun olarak cihazın piyasadan çekilmesini sağlayacak tüm önlemleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Nihai Hükümler, Yürürlük ve Yürütme


Nihai Hükümler


Madde 13- Bu yönetmelik gereğince, cihazın piyasaya arzını veya hizmete sunulmasını kısıtlayan kararın kesin dayanakları belirtilir. Bu durum Üye Devletlerin yürürlükteki kanunlarının izin verdiği yasal yollar ve bunların tabi olduğu zaman sınırlamasına uyularak Müsteşarlık aracılıyla ilgili taraflara ve Komisyona bildirilir.


Yürürlük ve Yürütme


Madde 14- Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.


Madde 15- Bu yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK I

Gerekli Koşullar

Ön Görüş

Teçhizata bağlı risklerin varolması durumunda, bu Ekteki cihazlara yönelik gerekli koşullardan doğan yükümlülükler teçhizata da uygulanır.

1. Genel Şartlar

1.1. Cihazlar, güvenli çalışacak ve normal olarak kullanıldığında insanları, evcil hayvanları ve malları tehdit etmeyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

1.2. Piyasaya sürüldüğünde:

· Tüm cihazlarla beraber montaj yapan kişiye yönelik teknik talimatname verilmelidir.

· Tüm cihazlarla beraber kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatı verilmelidir.

· Tüm cihazlar ve bunların ambalajları uygun uyarı bilgilerini taşımalıdır.

Talimatlar ve uyarı notları cihazın gideceği üye devletin resmi dilinde ya da dillerinde yazılmalıdır.

1.2.1. Montaj yapana yönelik teknik talimatlar, montaj, ayarlama ve hizmetin doğru yapılmasını ve cihazın güvenle kullanılmasını sağlamalıdır. Talimatlar özellikle:

· Kullanılan gaz türünü,

· Kullanılan gaz arzının basıncını,

· Havanın yanması için, ve 3.2.3.’de söz edilen aygıtlara uymayan cihazlara yönelik tehlikeli yanmamış gaz karışımlarının oluşumunu engellemek için, gereken temiz hava akışını,

· Yakım artıklarının dışarı atılma koşullarını,

· Tamamlanmış cihazlara, uygulanabilir gerekli koşullara uygunluğunun sağlanmasına yardım için basınçlı yakıcıların ve bu tip yakıcılarla teçhizatlandırılması düşünülen ısıtıcıların özellikleri, montaj koşulları ve uygun olduğunda, imalatçının tavsiye ettiği kombinasyonlar listesini,

İçermelidir.

1.2.2. Kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatları, güvenli kullanım için gereken tüm bilgiyi içermeli ve özellikle kullanım kısıtlamalarına kullanıcının dikkatini çekmelidir.  

1.2.3. Cihazın ve ambalajının üstündeki uyarı notu, kullanılan gazın cinsini, gazın arz basıncını ve kullanım kısıtlamalarını, özellikle de cihazın yeterli havalandırması olan yerlere monte edilme şartını belirtmelidir.

1.3. Cihazın bir parçası olacak teçhizat, talimatlara uygun şekilde monte edildiğinde öngörülen amaçları doğru olarak yerine getirebilecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

İlgili teçhizata yönelik montaj, ayar, işleyiş ve bakım talimatları sağlanmalıdır.

2. Malzemeler

2.1. Malzemeler, öngörülen amaçları gerçekleştirmeye uygun olmalı ve tabi olacakları teknik, kimyasal ve termik koşullara dayanıklı olmalıdır

2.2. Cihazın imalatçısı veya tedarikçisi, güvenlik için istenen malzeme özelliklerini garanti etmelidir.

3. Tasarım ve Yapılandırma

3.1. Genel

3.1.1. Cihazlar, normal olarak kullanıldıklarında, dayanıksızlığın, bozukluğun, kırılmanın ya da aşınmanın güvenliğini azaltmasını engelleyecek biçimde yapılandırmalıdır.

3.1.2. Cihazların ilk çalıştırılışlarında ve/veya kullanım esnasında ortaya çıkan yoğuşma ürünleri cihazların güvenliğini etkilememelidir.

3.1.3. Cihazlar, dış kaynaklı bir ateşin yol açacağı patlama riskini en aza indirgeyecek şekilde tasarımlanmalı ve yapılandırılmalıdır.

3.1.4. Cihazlar, gaz devresine su ve uygunsuz hava nüfuzu önlenecek şekilde yapılandırılmalıdır.

3.1.5. Yedek enerjinin normal dalgalanışı durumunda cihazlar güvenli işleyişlerine devam etmelidir.

3.1.6. Yedek enerjinin anormal dalgalanışı veya bu enerjinin eksikliği veya cihazla ilgili bir onarım, güvensiz bir duruma yol açmamalıdır.

3.1.7. Cihazlar, elektrikten doğacak tehlikeleri önleyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılandırılmalıdır. Uygulandığı alanda 73/23/EEC Direktifinin elektrik tehlikelerine karşı getirdiği güvenlik kurallarına cihazlar ve teçhizatı içinde aynen uyulacaktır.

3.1.8. Basınç altındaki tüm cihaz parçaları, güvenliği etkileyici deformasyon olmadan, tabi oldukları mekanik ve termik gerilmelere dayanmalıdır.

3.1.9. Cihazlar, güvenlik ve kontrol aygıtlarında ya da düzenleme aygıtında meydana gelecek bir aksaklığın tehlikeli bir durum yaratmasını engelleyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılandırılmalıdır.

3.1.10. Cihazın güvenlik ve kontrol aygıtları ile donatılması durumunda, güvenlik aygıtlarının işleyişi, kontrol aygıtlarının işleyişi tarafından geçersiz kılınmamalıdır.

3.1.11. İmalat safhasında kurulan ya da ayarlanan ve kullanıcı ya da montaj  yapan tarafından elle çalıştırılmaması gereken tüm cihaz parçaları uygun şekilde korunmalıdır.

3.1.12. Manivelalar, diğer kontrol ve kurma aygıtları açıkça işaretlenmeli ve bunlar muamele hatalarını önlemeye yönelik talimatlar içermelidir. Tasarımları kazaları engelleyici şekilde yapılmalıdır.
3.2. Yanmamış Gaz Çıkışı

3.2.1. Cihazlar, gaz sızıntı oranı tehlikeli boyutta olmayacak şekilde yapılandırılmalıdır.

3.2.2. Cihazlar, gazın cihaz içinde tehlikeli birikimini önlemek için tutuşma, yeniden tutuşma esnasında ve alevin sönmesinden sonraki gaz çıkışını engelleyecek  biçimde yapılandırılmalıdır.

3.2.3. Kapalı alanlarda ve odalarda kullanılması tasarlanan cihazlar, böyle yerlerde yanmamış gazın tehlikeli bir şekilde birikimini engelleyen özel aygıtlarla donatılmalıdır. Böyle aletlerle donatılmayan cihazlar sadece yanmamış gazın tehlikeli birikimini engelleyecek yeterli havalandırmanın bulunduğu yerlerde kullanılmalıdır.

Yetkili Kamu Kuruluşu kendi ülkelerinde bu tip cihazların montajı için yeterli havalandırma koşullarını, bu cihazların kendilerine özgü özelliklerini dikkate alarak tanımlamalıdır. Büyük mutfak cihazları ve gaz içeren toksik bileşen gücüyle çalışan cihazlar önceden adı geçen aygıtlarla donatılmalıdır.

3.3. Tutuşma

Cihazlar normal kullanıldıklarında:

· Tutuşmanın ve yeniden tutuşmanın kolaylıkla gerçekleşmesini, 

· Çapraz aydınlatmayı

sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır.

3.4. Yanma

3.4.1. Cihazlar, normal kullanıldıklarında, alev istikrarını temin edecek ve yanma artıklarının, sağlıya zararlı madde yoğunlaşmalarını içermemesini sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır.

3.4.2. Cihazlar, normal kullanıldıklarında, yanma artıklarını kazara boşaltmayacak şekilde yapılandırılmalıdır.

3.4.3. Yanma artıkları boşaltma borusuna bağlı cihazlar, anormal çekiş koşullarında, odaya tehlikeli miktarda yanma artığı boşaltmayacak biçimde yapılandırılmalıdır.

3.4.4. Borusuz ısıtma cihazları ve borusuz hızlı su ısıtıcıları, ilgili oda ya da alanda, insanların bu yoğunlaşmaya maruz kalabileceği süre göz önüne alınarak, insanların sağlığını tehlikeye atacak karbonmonoksit yoğunlaşmasına sebep olmamalıdır.

3.5. Rasyonel Enerji Kullanımı

Cihazlar, teknoloji düzeyi yansıtılarak ve güvenlik göz önüne alınarak rasyonel enerji kullanımını sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır.

3.6. Isı

3.6.1. Yere ya da  diğer yüzeylere yakın yerleştirilmesi tasarlanan cihaz parçaları, çevrede tehlike oluşturan sıcaklık derecelerine ulaşmamalıdır.

3.6.2. Elle çalıştırılması tasarlanan cihazların kullanıcı kolunun ve manivelalarının yüzey ısısı kullanıcıyı tehlikeye atmamalıdır.

3.6.3. Evde kullanım için tasarlanmış cihazların ısı iletimiyle ilişkili yüzey ve parçaları dışındaki dış parçalarının yüzey ısıları, kullanıcıyı ve özellikle de tepki süresi hesaba katılması gereken çocukları tehlikeye atmamalıdır.

3.7. Sağlık  Amaçlı Kullanılan Su ve Gıda Maddeleri

Bu alandaki Topluluk kuralları saklı kalmak kaydıyla, sağlık amaçlı kullanılan gıda veya su ile temas edebilecek ve cihazın yapılandırılmasında kullanılan maddeler ve bileşenler, gıda ve suyun kalitesine zarar vermemelidir.

EK II

Uygunluğu Belgelendirme Usulü

1. AT Tip Onayı

1.1. AT tip onayı tasarlanan üretimin bir numunesi olan ve bu yönetmeliğin konusuna giren bir cihazın, Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun onaylanmış kuruluş tarafından denetlenme ve doğrulanmasıdır. 

1.2. Tip onayı için başvuru, üretici ya da onun yetkili temsilcisi tarafından tek bir onaylanmış kuruluşa yapılır.

1.2.1. Başvuru şunları içerir:

- Üreticinin adı ve adresi; eğer başvuru temsilcisi tarafından yapılmışsa temsilcinin adı ve adresi, 

- Başvurunun önceden başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir taahhütname,

- EK IV’ de açıklanan şekilde bir tasarım belgesi.

1.2.2. Bundan sonra “tip” olarak adlandırılacak olan ve üretimin numunesi olan cihaz, üretici tarafından onaylanmış kuruluşa teslim edilir. Onaylanmış kuruluş programı için gerekirse daha fazla tip numunesi isteyebilir.

Tip, ürünün varyasyonlarını da içerebilir, ancak bunlar risk açısından farklı özelliklere sahip olmamalıdır.

1.3. Onaylanmış Kuruluş

1.3.1. Tasarım belgesini incelemeli ve tipin tasarım belgesine uygun imal edildiğini onaylamalı ve Madde 6’da söz edilen standartların uygulanabilir hükümlerine ve bu yönetmeliğin gerekli koşullarına uygun tasarlanmış elemanları saptamalıdır;

1.3.2. Madde 6’da bahsedilen standartların uygulanmadığı durumda, üreticinin benimsediği çözümlerin gerekli koşuları karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için, uygun muayene ve/veya testleri uygular ya da uygulatır;

1.3.3. Üretici uygulanabilir standartların etkin uygulanıp uygulanmadığını kontrol için uygun muayenelerin ve/veya testlerin yapılmasını seçerse, bunları yapar veya yaptırır.

1.4. Tip bu direktif hükümlerine uygunsa, onaylanmış kuruluş başvurana AT tip onayı sertifikası verir.

Sertifika, muayene sonuçlarını, varsa geçerlilik koşullarını, onaylanan tipin tanınması için gereken bilgiyi ve konuyla ilgiliyse işlevinin tanımını içermelidir. Resim ve şema gibi ilgili teknik unsurlar da sertifikaya eklenir.

1.5. Onaylanmış kuruluş AT tip onayı sertifikasının verildiğini ve 1.7’de değinilen tipe yapılan eklemeleri, diğer onaylanmış kuruluşlara derhal bildirmelidir. Bu kuruluşlar AT tip-onayı sertifikasının ve/veya eklerinin birer kopyası ile yapılan muayene ve test raporlarının birer kopyasını ve gerekçeleri talep edip temin edebilirler.

1.6. AT tip onayı sertifikası vermeyi reddeden ya da bunu iptal eden onaylanmış kuruluş gerekçelerini de belirterek bu kararını sırasıyla kendini yetkilendiren Yetkili Kamu Kuruluşuna ve diğer onaylanmış kuruluşlara bildirir.

1.7. Başvuran, AT tip onayı sertifikası veren onaylanmış kuruluşu onaylı tipte yapılan ve gerekli koşullara uygunluğu etkileyebilecek tüm değişikliklerden haberdar eder.

Onaylı tipte yapılan değişiklikler, gerekli koşullara ya da cihazın kullanımına yönelik uyulması zorunlu koşullara uygunluğunu etkiliyorsa, bu değişikler için AT tip onayı sertifikasını veren onaylanmış kuruluşun ek onayı gerekir. 

Bu ek onay, orijinal AT tip onayı sertifikasına ek biçiminde verilir.

2. AT Tip Uygunluk Beyanı  

2.1. AT tip uygunluk beyanı, üreticinin ilgili cihazların, AT tip onayı sertifikasında belirtilen tipe uygunluklarını ve cihazların bu yönetmeliğin gerekli koşullarını karşıladıklarını beyan etmesidir. Üretici ya da onun Topluluktaki yetkili temsilcisi, her cihaza CE işaretini takmalı ve yazılı bir uygunluk sertifikası düzenlemelidir.

Bu uygunluk sertifikası birden fazla cihazı kapsayabilir ve üretici tarafından muhafaza edilir.

CE işaretini, 2.3’de düzenlenen ani denetimlerden sorumlu onaylanmış kuruluşun numarası takip eder.

2.2. Üretici, nihai denetim ve testi de içeren üretim sürecinin, üretimde homojenliği ve cihazların AT tip onayı belgesinde belirtilen tipe ve bu yönetmeliğin koşullarına uygunluklarını sağlaması için gereken tüm önlemleri almalıdır. Seçtiği onaylanmış kuruluş 2.3’de belirtilen ani denetimleri yapar.

2.3. Cihazların yerinde denetimi, onaylanmış kuruluş tarafından ani olarak bir yıllık ya da daha az aralıklarla yapılmalıdır. Yeterli sayıda cihaz incelenmeli ve Madde 6’da bahsedilen uygulanabilir standartlarda düzenlenen uygun testler veya eşdeğer testler bu yönetmeliğin gerekli koşullarına uygunluğunu sağlamak için uygulanır.

Her seferinde onaylanmış kuruluş, bu testlerin kısmen mi, tamamen mi uygulanacağına karar verir. Bir ya da daha fazla cihaz onaylanmazsa, bunların pazarlanmasını engelleyici önlemler onaylanmış kuruluş tarafından alınır.

3. AT Tip Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi)

3.1. AT tip uygunluk beyanı (üretim kalite güvencesi), üreticinin, cihazların AT tip onayı sertifikasında anlatılan tipe ve bu yönetmeliğin gerekli koşullarına uygunluğunu belirterek, 3.2’deki yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Üretici ya da yetkili temsilcisi her cihaza CE işaretini takmalı ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. Bu beyan birden fazla cihazı kapsayabilir. Beyan, üretici tarafından muhafaza edilir. CE İşaretinden sonra AT gözetiminden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası gelir.

3.2. Üretici, cihazların AT tip onayı sertifikasında açıklanan tipe ve bu yönetmeliğin gerekli koşullarına uygunluğunu temin eden bir kalite sistemi uygular.

Üretici 3.4’de belirtilen AT gözetimine tabidir.

3.3. Kalite Sistemi

3.3.1. Üretici , söz konusu cihazlara yönelik kalite sisteminin onaylanması için kendi seçtiği onaylanmış kuruluşa başvurmalıdır.

Başvuru şunları içermelidir:

-Kalite sistem belgeleri,

-Onaylı kalite sisteminden doğan yükümlülükleri yerine getirme taahhüdü,

-Uygunluğunu ve etkinliğini sağlamak için onaylı kalite sisteminin muhafazası için taahhüt, 

-AT tip onayı sertifikasının bir kopyası ve onaylı tiple ilgili belgeler.

3.3.2. Üreticinin benimsediği tüm öğeler, koşullar ve hükümler, sistematik ve mantığa uygun bir biçimde kurallar, prosedürler ve yazılı talimatlar şeklinde belgelenmelidir. Bu kalite sistem belgeleri, kalite program, plan, kılavuz ve kayıtların yorumunda birliğe izin vermeli. Belgeler özellikle de aşağıdakilerin yeterli tanımını içerir.

-Yönetimin kalite hedefleri, örgütsel yapısı ve sorumlulukları ile cihaz kalitesi konusundaki yetkisini,

-Üretim işlemini, kullanılacak kalite kontrol ve güvenlik tekniklerini ve sistematik faaliyetleri,

-Üretim öncesinde, sonrasında ve üretim boyunca yapılacak muayene , testler ve bunların uygulanma sıklığı,

-İstenen cihaz kalitesinin sağlanmasını ve kalite sisteminin etkin işleyişini izleme metodunu,

3.3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin 3.3.2’de belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kalite sistemini inceler ve değerlendirir. Onaylanmış kuruluş, karşılık gelen uyumlaştırılmış standartları uygulayan kalite sistemleri açısından bu koşullara uygunluğu varsayar.

Onaylanmış kuruluş kararını üreticiye bildirmeli ve diğer onaylanmış kuruluşları durumdan haberdar etmelidir. Üreticiye yapılan bildirim, muayene sonuçlarını, yetkili organın adını ve adresini ve ilgili cihazlara yönelik kararın gerekçesini içerir.

3.3.4. Üretici, kalite sistemindeki yeni teknoloji ve kalite anlayışlarının sebep olduğu değişikliklerden, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu haberdar eder.

Onaylanmış kuruluş, değişiklik tekliflerini inceler ve değiştirilen kalite sisteminin ilgili hükümlere uyup uymadığına veya yeniden değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar verir.

Kararını üreticiye bildirir. Bildirim, denetim sonuçlarını ve kararın gerekçesini içerir.

3.3.5. Kalite sisteminin onayını iptal eden bir onaylanmış kuruluş, kararının gerekçelerini de belirterek durumu diğer onaylanmış kuruluşlara bildirir.

3.4. AT Gözetimi

3.4.1. AT Gözetiminin amacı, üreticinin onaylı kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini hakkıyla yerine getirmesini sağlamaktır.

3.4.2. Üretici, denetim amacıyla onaylanmış kuruluşa üretim, denetim, test ve depolama yerlerine girme izni vermelidir ve gereken tüm bilgiyi sağlamalıdır, özellikle de:

-Kalite sistem belgelerini,

-Denetim raporları, test ve ölçme verileri, ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtlarını, v.b.

3.4.3. Onaylanmış kuruluş, üreticinin onaylı kalite sistemini sürdürmesini ve uygulamasını sağlamak için en azından iki yılda bir denetim yapmalı ve denetim raporunu üreticiye sunmalıdır.

3.4.4. Ayrıca, onaylanmış kuruluş üreticiye ani ziyaretlerde bulunur. Bu ziyaretler sırasında cihazları test eder ya da ettirir. üreticiye bir denetim raporu ve eğer uygunsa bir test raporu sunar.

3.4.5. Üretici, talebi üzerine onaylanmış kuruluşun raporunu tedarik eder.

4. AT Tip Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvencesi)

4.1. AT tip uygunluk beyanı  (ürün kalite güvencesi) 4.2’deki yükümlülüklerini yerine getiren üreticinin, ilgili cihazların AT tip uygunluk sertifikasında tanımlanan tipe uygun olduğunu ve bu yönetmeliğin gerekli koşullarını karşıladığını beyan etmesidir.

Üretici ya da onun yetkili temsilcisi, her cihaza CE işaretini takmalı ve yazılı bir uygunluk beyanı hazırlamalıdır. Bu beyan birden fazla cihazı kapsayabilir ve üretici, beyanı muhafaza etmelidir. CE işaretini, AT gözetiminden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası takip eder.

4.2. Üretici 4.3’de belirtildiği gibi, cihazların son denetimi ve testleri için onaylı kalite sistemini uygular ve üretici 4.4’de belirtilen AT gözetimine tabidir.

4.3. Kalite Sistemi

4.3.1. Bu işlemde üretici, söz konusu cihazlara yönelik kalite sisteminin onayı için başvuruyu kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapar.

Başvuru şunları içermelidir:

-Kalite sistem belgeleri,

-Onaylı kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirme taahhüdünü,

-Uygunluğunu ve etkinliğini sağlamak için kalite sisteminin korunması için taahhüt,

-Onaylı tiple ve AT tip onayı sertifikasının bir kopyasıyla ilgili belgeler,

4.3.2. Kalite sisteminin bir parçası olarak, her cihaz muayene edilmeli ve madde 6’da söz edilen uygulanabilir standartlarda düzenlenen testler ya da bu yönetmelikteki gerekli koşullara uygunluğunu denetleyen eşdeğer testler uygulanmalıdır. Üreticinin benimsediği tüm öğeler, koşullar ve hükümler, sistematik şeklinde belgelenmelidir. Bu kalite sistem belgeleri, kalite program, plan, kılavuz ve kayıtlarının yorumunda birliğe izin vermelidir.

Kalite sistem belgeleri, özellikle de aşağıdakilerin yeterli tanımını içermelidir:

-Yönetimin kalite hedefleri, örgütsel yapısı ve sorumlulukları ile cihaz kalitesi konusundaki yetkisini,

-İmalat sonrasında uygulanacak denetim ve testleri,

-Kalite sisteminin etkin işleyişini doğrulama metodunu,

4.3.3. Onaylanmış kuruluş, 4.3.2’de söz edilen koşulları karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kalite sistemini inceler ve değerlendirir. Onaylanmış kuruluş, karşılık gelen uyumlaştırılmış standartları uygulayan kalite sistemleri açısından bu koşullara uygunluğu varsayar. Onaylanmış kuruluş, kararını üreticiye bildirir ve diğer onaylanmış kuruluşları durumdan haberdar eder. Üreticiye yapılan bildirim, muayene sonuçlarını, onaylanmış kuruluşun adını ve adresini ve ilgili cihaza yönelik kararın gerekçesini içermelidir.

4.3.4. üretici, kalite sisteminin gerektirdiği adaptasyonlardan, örneğin yeni teknoloji ve kalite anlayışlarından kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu haberdar eder.

Onaylanmış kuruluş değişiklik tekliflerini inceler ve değiştirilen kalite sisteminin ilgili hükümlere uyup uymadığına ya da yeniden değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar verir. Onaylanmış kuruluş kararının üreticiye bildirir. Bildirim, denetim sonuçlarını ve kararın gerekçesini içerir.

4.3.5. Kalite sisteminin onayını iptal eden onaylanmış kuruluş, kararının gerekçelerini de belirterek durumu diğer onaylanmış kuruluşlara bildirir.

4.4. AT Gözetimi  
4.4.1. AT gözetiminin amacı, üreticinin onaylı kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini hakkıyla yerine getirmesini sağlamaktır.

4.4.2. Üretici, denetim amacıyla, onaylanmış kuruluşa imalat, denetim, test ve depolama yerlerine giriş izni vermelidir ve gereken tüm bilgiyi sağlamalıdır, özellikle de:

-Kalite sistem belgelerini,

-Denetim raporlarını, test ve ölçme verilerini, ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtlarını, vb. 

4.4.3. Onaylanmış kuruluş üreticinin onaylı kalite sistemini sürdürmesini ve uygulamasını sağlamak için en azından iki yılda bir denetim yapmalı ve denetim raporunu üreticiye vermelidir.

4.4.4. Ayrıca onaylanmış kuruluş üreticiye ani ziyaretlerde bulunmalıdır. Bu ziyaretler sırasında onaylanmış kuruluş cihazları test eder ya da ettirir. Onaylanmış kuruluş üreticiye bir denetim raporu ve eğer uygunsa bir test raporu verir.

4.4.5. Üretici talebi üzerine onaylanmış kuruluşun raporunu tedarik eder.

5. AT Doğrulaması

5.1. AT doğrulaması, üreticinin ya da onun yetkili temsilcisinin 3. paragraf hükümlerine konu olan cihazların, AT tip onayı sertifikasında tanımlanan tipe uygunluğunu ve bu yönetmeliğin gerekli koşullarını karşılayıp sağladığını beyan etmesidir.

5.2. Üretici ya da onun yetkili temsilcisi, imalat işleminin, AT tip onayı sertifikasında açıklanan tipe ve kendilerine uygulanan bu yönetmeliğin koşullarına cihazların uygunluğunu sağlaması için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Üretici ya da onun yetkili temsilcisi, her cihaza CE işaretini takmalı ve yazılı bir uygunluk belgesi düzenlemelidir. Uygunluk belgesi birden fazla cihazı kapsayabilir ve bu belge, üretici ya da onun yetkili temsilcisi tarafından muhafaza edilmelidir.

5.3. Onaylanmış kuruluş ya 5.4’de belirtildiği gibi her cihazı muayene ve test ederek ya da 5.5’de belirtildiği gibi cihazları istatistiki bazda muayene ve test ederek, cihazların bu yönetmelik koşullarına uygunluğunu denetler.

5.4. Her cihazı denetleme ve test yoluyla doğrulama,

5.4.1. Tüm cihazlar tek tek incelenir ve Madde 6’da belirtilen ilgili standart (lar)da istenilen testler ya da eşdeğerli testler, cihazların AT tip onayı sertifikasında tanımlanan tipe ve kendilerine uygulanan bu yönetmelik koşullarına uygunluğunu doğrulamak için yapılır.

5.4.2. Onaylanmış kuruluş her cihaza kimlik numarasını vermeli  ya da verdirmelidir ve yapılan testlerle ilgili yazılı bir uygunluk sertifikası düzenlemelidir. Uygunluk sertifikası birden fazla cihazı kapsayabilir.

5.4.3. Üretici yada yetkili temsilcisi istenildiği takdirde, onaylanmış kuruluşun uygunluk sertifikasını göstermek zorundadır.

5.5. İstatistiki Doğrulama

5.5.1. Üreticiler üretilen cihazları yeknesak gruplar halinde sunmalı ve imalat işleminin, üretilen grupların bir örnek olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır.

5.5.2. İstatistiki denetim şöyledir.

Cihazlar özellikleri itibariyle istatistiki  kontrole tabidir. Cihazlar, aynı koşullarda imal edilen yeknesak model birimlerinden oluşan tanımlanabilir yığınlar halinde gruplanmalıdır. Grup gelişigüzel aralıklarla muayene edilir. Örnekleme ile seçilen cihazlar tek tek incelenir ve Madde 6’da bahsedilen standartlara göre düzenlenen uygun testler veya grubun onaylanacağını ya da reddedileceğini  belirleyen eşdeğer testler yapılır.

Aşağıdaki özelliklere sahip bir örnekleme sistemi uygulanır:

-0,5–1,5 arasında bir uygunsuzluk yüzdesine sahip % 95 onay olasılığına tekabül eden bir kalite düzeyi,

- 5-10 arasında bir uygunsuzluk yüzdesine sahip % 5 onay olasılığına tekabül eden bir kalite limiti,

5.5.3. Gruplar kabul edilirse, onaylanmış kuruluş her cihaza kimlik numarası takmalı ya da taktırmalı ve yapılan testlerle ilgili yazılı bir uygunluk belgesi düzenlemelidir. Örneklemede uygun bulunmayan ürünler dışındaki diğer tüm cihazlar piyasaya sürülebilir.

Bir grup reddedilirse, onaylanmış kuruluş grubun piyasaya sürülmesini engelleyecek uygun önlemleri almalıdır. Grupların sık sık reddedilmesi durumunda, onaylanmış kuruluş istatistiki  doğrulamayı askıya alabilir.

Üretici onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda, imalat işlemi sırasında bu organın kimlik numarasını verebilir

-.5.5.4.üretici ya da onun yetkili temsilcisi, talep üzerine onaylanmış kuruluşun vermiş olduğu uygunluk sertifikasını göstermek zorundadır.

6. AT Birim Doğrulaması
6.1. AT Birim doğrulması, üreticinin ya da yetkili temsilcisinin 2.de belirtilen sertifikayla birlikte çıkan ilgili cihazın, bu yönetmeliğin cihaza uygulanan koşullarına uygunluğunu sağlamasıdır. imalatçı ya da onun yetkili temsilcisi cihaza CE işaretini takmalı ve kendisinin muhafaza edeceği yazılı bir uygunluk belgesi düzenlemelidir.

6.2. Onaylanmış kuruluş cihazı inceler ve cihazın bu yönetmeliğin gerekli koşullarına uygunluğunu sağlamak için, tasarım belgelerini de dikkate alarak uygun testleri yapar.

Onaylanmış kuruluş kendi kimlik numarasını onaylı cihaza takmalı ya da taktırmalı ve yapılan testlerle ilgili yazılı bir uygunluk belgesi düzenlemelidir.

6.3. Cihazın tasarımıyla ilgili teknik belgelerin amacı, EK IV’te de belirtildiği gibi, cihazın bu yönetmelik koşullarına uygunluğunun değerlendirilmesini ve cihazın tasarımının, imalatının ve işleyişinin anlaşılmasını sağlamaktır.

Ek IV’ de belirtilen tasarım belgeleri onaylanmış kuruluşa sağlanmalıdır.

6.4. Onaylanmış Kuruluş gerekli gördüğü takdirde, cihaz monte edildikten sonra muayene ve testler uygulanabilir.

6.5. Üretici ya da onun yetkili temsilcisi, talep üzerine onaylanmış kuruluşun vermiş olduğu uygunluk sertifikasını göstermek zorundadır.

EK III

CE UYGUNLUK İŞARETİ VE KAYITLARI

1. CE Uygunluk işareti, aşağıda gösterildiği gibi “CE” harflerinden oluşur.

CE

CE İşaretini, üretim kontrol safhasına katılan yetkili organın kimlik numarası izler.

2. Cihaz ya da cihazın tanıtım etiketi, CE işaretiyle birlikte şu bilgileri de taşımalıdır:

· İmalatçının adı ya da kimlik sembolü,

· Cihazın markası 

· Uygulanabilirse, kullanılan elektrik arzının türü,

· Cihaz kategorisi,

· CE İşaretinin takıldığı yılın son iki rakamı.

Cihazın niteliğine göre, montaj için gereken bilgiler eklenebilir.

3.CE işareti, küçültüldüğünde ya da büyütüldüğünde yukarıdaki şeklin oranları korunmalıdır. 

CE İşaretinin farklı parçaları, 5 mm.den az olmayacak aynı dikey boyutlara sahip olmalıdır.

(
EK IV

TASARIM BELGELERİ

Tasarım belgeleri, onaylanmış kuruluşun  istemiş olduğu şu bilgileri içermelidir.

  Değerlendirme için:

-Cihazların genel bir tanımı,

-Aksamların, alt-montajların ve devrelerin kavramsal tasarımları, imalat çizimleri ve       şemaları,vb
                            

-Yukarıdakilerin anlaşılabilmesi için cihazın çalışmasını da içeren gerekli tanım ve açıklamalar ,

- Madde 6’da söz edilen kısmen ya da tamamen uygulanan standartların bir listesi ile madde    6’da söz edilen standartlar uygulanmadığında, gerekli koşulları karşılamak için benimsenen çözümlerin tanımı,

-Test raporları,

-Montaj ve kullanım talimatları,

Uygun olursa kullanım talimatları şunları içermelidir:

-Cihaza takılan ekipman ile ilgili tasdikler,

-Cihazın imal ve/veya denetim ve/veya izlenme metodlarıyla ilgili tasdikler ve sertifikalar,

-Onaylanmış kuruluşun yaptığı değerlendirmeyi iyileştirecek başka herhangi bir belge.

EK V

Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirilişinde Uygulanacak Asgari Kriter.

Yetkili Kamu Kuruluşu tarafından oluşturulan onaylanmış kuruluşun yerine getirmesi gereken asgari koşullar:

-Personel ile gerekli araç ve ekipmanın hazır bulundurulması,

-Personelin teknik yeterliliği ve mesleki dürüstlüğü,

-Bu cihazlarla doğrudan ya da dolaylı ilişkili olan tüm çevrelerden, gruplardan ya da kişilerden bağımsız olarak, testlerin uygulanması, raporların hazırlanması, sertifika düzenlenmesi ve bu yönetmelikte istenen gözetimin yerine getirilmesi,

-Personelin mesleki sırları saklaması,

-Medeni sorumluluklarının ulusal kanunlar tarafından kapsanmaması durumunda, yetkili organın medeni sorumluluk sigortasına sahip olması,

İlk iki koşulun yerine getirilişi, Yetkili Kamu Kuruluşu ya da üye devletler tarafından oluşturulan organlar tarafından periyodik olarak doğrulanmalıdır.

